表1 两组PMMA骨水泥附着的骨科外来医疗器械污染程度的比较  [ n（%）]
	组别
	n
	轻度污染
	中度污染
	重度污染

	观察组
	108
	15（13.9）
	20（18.5）
	73（67.3）

	对照组
	107
	12（11.2）
	23（21.5）
	72（67.3）

	Z
	0.093

	P
	0.926
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