[bookmark: _Hlk178247978]表3  采用10倍光源放大镜检查两组器械清洗合格情况   [n (%) ]
	组别
	n
	器械清洗合格
	器械清洗不合格

	观察组
	108
	108（100）
	0（100）

	对照组
	107
	100（93.5）
	7（6.5）

	P
	0.007
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